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Heinistonkuja 1 T085 (EN ISO/IEC 17025)
85100 Kalgjoki
Naytetiedot Néyte Talousves
Néayte otettu 12.07.2012 Néaytteenottaja Riitta Fors
Saapunut 12.07.2012 Naytteenoton syy Jatkuva valvonta
Tutkimus akoi 12.07.2012 Ottopiste Rautio
Tutkimusvamis  17.07.2012
Analyys Menetelma Y ksikkd Mittaus- 2616-1
epavarmuus | Talousvesi
Rautio
Aist.arv., hgju Sismen.K9 Ast0-3 3
Aist.arv., maku Sismen.K9 Ast0-3 3
Ammonium * SFS303276  mgll +9% < 0,02
mod.
E.coli * Sismen.MBV MPN/100 ml <1
07
K olif .bakteerit * Sismen. MBV MPN/100 ml <1
07
Mangaani * SFS3048:82  pgl/ +16% <10
mod., SFS
3044:80 mod.
Pesdkkeiden lukumaarg, 22°C * SFSENISO  pmy/ml <1
6222:99
pH * SFS3021:79 +1% 77
Rauta * SFS3047:80 g/ +13% <50
mod., SFS
3044:80 mod.
Sameus * SFSENISO  NTU +25% <03
7027:00
Sahkonjohtavuus * SFSEN uS/cm +10% 110
27888:94
Vari (komparaattori) SFSENISO <5
7887:95
*=AKkreditoitu menetelma. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
Lausunto Nayte taytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset (STM

461/2000).
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Analyysitulokset pétevét ainoastaan analysoiduille naytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava kirjallinen lupa.

MAINTPARTNER QY, Laboratorio- ja ympéristpal velut, Kemirantie 1, 67900 KOKKOLA.



